
Langzeittest des AMT-Mikro-Sauerstoffsensors an Luft

3 Sensoren arbeiten 24 Stunden am Tag an Luft (Raumtemperatur, Normaldruck) seit August
2003 ohne Wartung, Membranwechsel oder Auffüllen von Elektrolyt. Die Rohdaten sind hier
nicht temperatur- bzw. Druckkorrigiert. Der Test läuft z.Zt. noch und ist noch nicht beendet.
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Sensorsignal an Luft
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Grundstrom in Stickstoff




